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1. Einführung

1.1. Vorwort

Dynamische Redressionsorthesen dienen der 
Behandlung von sowohl orthopädisch als auch 
neurologisch bedingten Gelenkkontrakturen. 
Durch die Verkürzung des das Gelenk 
umgebenden Gewebes kommt es zu 
Bewegungseinschränkungen, die den Alltag 
der betroffenen Patienten spürbar belasten. 

1.2. Kundeninformation

Bitte lesen Sie vor Gebrauch der Schiene 
diese Gebrauchsanweisung zu Ihrer 
eigenen Sicherheit aufmerksam und 
genau durch. Nur wenn alle Anweisungen, 
Hinweise und Vorgehensweisen gründlich 
gelesen und verstanden wurden, ist ein 
bestimmungsgemäßes Benutzen und Bedienen 
möglich. Sollte in der Gebrauchsanweisung 
etwas unverständlich sein, oder Anweisungen, 
Bedienungen oder Sicherheitshinweise nicht 
völlig klar nachvollziehbar sein, wenden Sie 
sich bitte an den zuständigen Fachhandel oder 
direkt an die albrecht GmbH, bevor Sie die 
Schiene benutzen. Dies gilt im besonderen 
Maße für die Sicherheitshinweise.

1.3. Funktionsweise

Die Manusan dient zur Behandlung eines 
Extensionsdefizits der Fingergelenke.

Bei aktiver Nutzung wird die Beugemuskulatur 
im Unterarm und der Finger trainiert.  

Bei passiver Nutzung wird das Wachstum des 
verkürzten Gewebes durch den dynamischen 
Dauerzug stimuliert. 

1.4. Zweckbestimmung

Die Schiene ist ausschließlich für die 
orthetische Versorgung der Hand einzusetzen.

1.5. Lieferumfang

Bitte prüfen Sie nach Erhalt der Schiene  
deren Vollständigkeit.

• Gelenkschiene mit Polstern und Gurten

• Sechskantschraubendreher  
der albrecht GmbH

• Gebrauchsanweisung

• Gurtpolstersatz

• Optionale Kettenglieder

1.6. Konformitätserklärung

Die albrecht GmbH erklärt als Hersteller in 
alleiniger Verantwortung die Konformität der 
Fingerschiene Manusan mit der europäischen 
Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.



www.albrechtgmbh.com 5

Gebrauchsanweisung

1.7. Merkmale

• Therapie in Extension und Flexion

•  Federkraft individuell einstellbar 

•  Individuell einstellbares Schalen-  
und Gurtsystem

•  Einfaches Handling und hoher Tragekomfort

• Einstellbare Handplatte

• Federkraft ist werkzeuglos einstellbar

• Individuelle werkzeuglose Anpassung der 
Gliederketten an die Fingerlänge

1.8. Indikationen

Der Arzt entscheidet über die Versorgung 
anhand seines diagnostischen Befundes.

Allgemein ist die Versorgung angezeigt bei:

• Gelenkkontraktur:

 – Nach operativem Eingriff

 – Bei Arthrosen und chronischer Polyarthritis

 – Nach Verbrennung

 – Nach Schlaganfall

 – Nach Rückenmarkverletzung

 – Bei Lähmung

 – Nach Schädelhirntrauma

• Schnittverletzungen

• Sehnennähten

• Morbus Dupuytren

Bei allen abweichenden Indikationen muss der 
Arzt gefragt werden.

1.9. Kontraindikationen

Knöcherne Blockierungen, Osteoporose, 
Thrombophlebitis

Die Schiene ist ausschließlich für den Kontakt 
mit intakter Haut bestimmt.

1.10. Sicherheitshinweise

Die optimale Wirkung der Orthese wird nur 
bei korrekter Anwendung erzielt.

• Die Orthese darf nur im unversehrten, 
kompletten, mechanisch einwandfreien 
Zustand sowie kompletter und 
unbeschädigter Polsterung und Gurtung 
verwendet werden. Dies ist vor jeder 
Anwendung durch den Benutzer zu 
überprüfen.

• Das Offenlassen bzw. Entfernen einzelner 
oder mehrerer Gurte sowie übermäßiges 
Lockern der Gurtung während der 
Benutzung der Orthese führt zur Abnahme 
des therapeutischen Effektes der Orthese 
und kann zu Verletzungen führen.

• Die Orthese darf nicht auf offenen Wunden 
getragen werden.

• Die Haut sollte frei von Ölen, Fetten, 
Gelen oder anderen Rückständen sein, 
um Reaktionen der Haut bzw. der 
Materialstruktur zu vermeiden.

• Die Orthese sollte fest, aber nicht zu 
eng sitzen, um die Blutzirkulation nicht 
einzuschränken und die Nervenbahnen und 
Lymphgefäße nicht zu beeinträchtigen. 
Übermäßige Kompression ist also zu 
vermeiden.
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• Eine Kombination mit anderen Produkten ist 
derzeit nicht vorgesehen oder ist mit dem 
Hersteller in Schrift zu vereinbaren.

• Die Orthese ist nicht für den 
Einmalgebrauch, jedoch für die mehrmalige 
Verwendung durch nur eine Person 
bestimmt.

• Das Produkt wird nicht steril geliefert.

• Bei allergischen Reaktionen setzen Sie sich 
umgehend mit Ihrem Arzt in Verbindung.

• Beachten Sie, dass sich Polsterteile, die 
direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt 
sind, aufheizen können. Schützen Sie 
die Orthese gegebenenfalls vor direkter 
Sonneneinstrahlung.

• Zurzeit liegt keine Prüfung auf 
Entflammbarkeit vor. Lassen Sie bei 
dem Umgang mit offenen Flammen wie 
Feuerzeugen und Zigaretten in direkter 
Umgebung der Orthese Vorsicht walten.

• Beim Schränken der Gelenkstangen dürfen 
diese nicht im Bereich der Gelenkgehäuse 
oder Abdeckungen gebogen werden, da es 
sonst zur Beschädigung oder zum Bruch der 
Orthese kommen kann.

• Das Schränken der Gelenkstange ist nur im 
gekennzeichneten Bereich zulässig.

1.11. Garantie

Wir übernehmen die Garantie für die  
Orthese für den Anwendungszeitraum von  
3 Monaten. Die Orthese ist ein medizinisches 
Rehabilitationsgerät und darf zu keinem 
anderen als dem in der Gebrauchsanweisung 
beschriebenen Zweck verwendet werden. 
Veränderungen an der Orthese oder 
anderweitige Anwendungen bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung der albrecht GmbH. 
Wird diese nicht eingeholt, kann der Hersteller 
keine Garantie übernehmen. Bei Verwendung 
einzelner Gelenke oder Baugruppen sind 
diese bestimmungsgemäß zu verwenden. 
Bei Ver- oder Abänderungen (z.B. zusätzliche 
Befestigungsbohrungen) der Einzelteile oder 
Komponenten kann vom Hersteller keine 
Garantie mehr übernommen werden. Das 
Entfernen oder Beschädigen des QM-Siegels 
führt zum Erlöschen der Garantie.
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2. Einstellungen durch den Orthopädietechniker

2.1. Anpassung an den Patienten

• Unsere Manusan wurde verstellbar und anpassbar konstruiert. 

• Die verschiebbaren Schalenelemente können in der Position verändert und 
angeformt werden.

• Die Gelenkstangen können durch Anschränken an die Kontur der Extremität 
angepasst werden.

• Die Gurtlängen können auf unterschiedliche Umfänge eingestellt und 
gegebenfalls gekürzt werden.



Internationale Service-Hotline: 00800 0 303 29 - 008

Gebrauchsanweisung

Manusan

2.1.1. Einstellen der Schalenelemente

Die Schalenelemente sind verschiebbar.

1 Lösen Sie die Schrauben an den Schalenelementen mit dem mitgelieferten 
Werkzeug.

2 Versetzen Sie die Schalen in die gewünschte Position.

3 Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

11 3322

2.1.2. Einstellen der Handplatte

1 Stellen Sie mit dem mitgelieferten Werkzeug die gewünschte Position der 
Handplatte ein.

11 11
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2.1.3. Anpassen der Fingerlänge 

Achtung: Um die Fingerlänge der Orthese zu verändern, müssen Sie die 
Gummilitze entspannen. 

1 Kletten Sie das Fingerpolster aus.

2 Öffnen Sie den Klippverschluss, um die Gummilitze zu entspannen.

3 Schieben Sie die Gummilitze zur Seite. 

4 Führen Sie das mitgelieferte Werkzeug zwischen zwei Kettenglieder und 
hebeln Sie leicht nach unten, bis die Abdeckung aufspringt. Wiederholen Sie 
den Vorgang so, dass zwei Abdeckungen nebeneinander geöffnet sind. 

33 44

11 22
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5 Drücken Sie die Kette an der Stelle der geöffneten Abdeckung zusammen 
und drehen Sie sie zur Seite weg. Die Kette ist geteilt. Sie können jetzt 
Kettenglieder herausnehmen oder hinzufügen. 

6 Achten Sie beim Einsetzen der Kettenglieder darauf, dass die geöffneten 
Abdeckungen nach oben zeigen. Ein Kettenglied verändert die Fingerlänge 
um 13 mm. Bringen Sie die Gummilitze auf die von Ihnen gewünschte 
Spannung und schließen Sie danach den Klippverschluss.

7 Achtung: Die Fingerpolster müssen nach dem Anpassen der Fingerlänge so 
gekürzt werden, dass sie mit dem Handrückenpolster bündig sind.

55 66

7777
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2.1.4. Gummilitze spannen oder entspannen

1 Öffnen Sie den Klippverschluss.

2 Bringen Sie die Gummilitze auf die von Ihnen benötigte Vorspannung und 
schließen Sie danach den Klippverschluss.

11 22
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2.1.5. Optionale Montage des Daumenelements

1 Entfernen Sie die handgelenknahe Schraube des Schalenelements.

2 Montieren Sie den Klippverschluss mit der mitgelieferten längeren Schraube.

3 Fädeln Sie die Gummilitze durch den geöffneten Klippverschluss.

4 Bringen Sie die Gummilitze auf die von Ihnen gewünschte Vorspannung  
und schließen dann den Klippverschluss.

11

33

22

44
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2.1.6. Entfernen einzelner Fingerelemente

1 Öffnen Sie den Handflächengurt und klappen Sie das Handrückenpolster  
zur Seite.

2 Drehen Sie die beiden Schrauben aus dem Fingerelement, das Sie entfernen 
wollen und nehmen Sie den Gleitblock heraus.

3 Öffnen Sie den Klippverschluss und ziehen Sie die Gummilitze mit dem 
Fingerelement heraus.  
 
Entfernen Sie die weiße Teflonscheibe.

11 22

33
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2.2. Anlegen der Schiene

Stellen Sie die Gurte auf die gewünschte Länge ein und kürzen Sie sie bei 
Bedarf.

1 Führen Sie die Hand durch den Handflächengurt und legen Sie den Unterarm 
in die Schiene. Die Finger sollten bündig in den Fingerkörben anstehen.

11 1111
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2 Schließen Sie den Handflächengurt.

3 Schließen Sie den gelenknahen Unterarmgurt.

4 Schließen Sie den gelenkfernen Unterarmgurt.

5 Fertig angelegte Schiene.

44 55

22 33
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3. Reinigung, Wartung und Desinfektion

Die Orthese ist wartungsfrei konzipiert. Um über 
den Behandlungszeitraum eine einwandfreie 
Funktionsweise zu gewährleisten, ist die Orthese 
regelmäßig (mindestens alle 3 Monate) oder bei Bedarf 
nach den folgenden Anweisungen zu reinigen.

3.1. Polster und Gurte

• Sämtliche Textilien können bei 30° C mit Wasser und einem 
milden Waschmittel und / oder Desinfektionsmittel von Hand 
gewaschen werden. 

• Keine Maschinenwäsche.

• Bei stärkeren Verschmutzungen ist ein Austauschsatz 
Textilteile erhältlich.

3.2. Stützen (Gelenke)

• Kunststoff und Aluteile mit einem feuchten Tuch mit 
Wasser und einem milden Waschmittel und / oder 
Desinfektionsmittel abwischen.

• Oberflächen mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten 
Tuch abwischen. 

• Vollständig benetzen, nicht nachwischen. 

• Unzugängliche Flächen einsprühen. 

• Beim Sprühen auf eine vollständige Benetzung achten. 

• Es wird ein mildes Desinfektionsmittel auf alkoholischer Basis 
empfohlen.

Bei der Auswahl des Desinfektionsmittels fragen Sie Ihren 
Arzt oder Apotheker und beachten Sie die Hinweise des 
Desinfektionsmittelherstellers. Die Robert-Koch-Liste der 
zugelassenen Desinfektionsmittel finden Sie auf www.rki.de.

h
Handwäsche 30°C

C
Nicht Bleichen

t
Nicht Bügeln

k
Nicht chem. Reinigen

y
Nicht Trockner geeignet
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4. Technische Daten / Materialien

Bezeichnung Material

Gewicht 400 g

Polstermaterial PU-Schaum mit PA-Klettvelours, teilweise silikonbeschichtet

Gurtmaterial PA-Gurt mit PA-Klettvelours

Schienenmaterial Aluminium

Fingerkorbmaterial atmungsaktive Microfaser PU/PA

5. Größentabelle und Artikelnummernübersicht

Bezeichnung Umfang
Handgelenk

Breite
Handplatte

Art.-Nr.
links

Art.-Nr.
rechts

Manusan Fingerorthese L/L 22 - 30cm 10 cm 955LL-L 955LL-R

Manusan Fingerorthese M/M 18 - 24cm 9 cm 955MM-L 955MM-R

Daumenelement 956
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6. Weitergabe

Die Schiene ist nicht für den Einmalgebrauch, jedoch für die mehrmalige 
Verwendung durch nur eine Person bestimmt. Von einer Weitergabe raten 
wir ab. Sollte dies dennoch gewünscht sein, beachten Sie vor Weitergabe die 
Pflege- und Reinigungshinweise und lassen die Schiene durch den autorisierten 
Fachhandel auf sichere und einwandfreie Funktion hin überprüfen.

7. Entsorgung

Die Schiene enthält recyclingfähige Materialien ohne toxische oder andere 
umweltschädigende Stoffe und Substanzen. Sofern sie nicht mit infektiösen 
Keimen kontaminiert ist, kann sie der normalen Entsorgung zugeführt werden. 
Um sicher zu gehen, konsultieren Sie Ihr  Orthopädiefachgeschäft.
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